水样氢、氧同位素激光光谱法（LGR）

 水样经0.22μm纤维滤膜过滤，取1ml装入色谱瓶。仪器分析使用液态水氢氧同位素分析仪（LGR），将装有水样的样品瓶放入PAL自动进样器托盘，进样针采集0.1μL水样经加热模块汽化后进入LGR仪器，通过已知δD和δ18O值的标准样品计算得出样品的δD和δ18O值。分析过程中，为减小记忆效应，每个样品注入6针，删除前两针后利用剩余4针数据平均计算。δD和δ18O分析结果以相对V-SMOW的值给出。分析过程采用国际标准V-SMOW、GISP，国家标准GBW04459，和重复样（标准和重复样数量为样品总数的30%）进行质量监控，δD分析误差范围为±1.0‰，δ18O分析误差范围为±0.10‰。
